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INTRODUCTION

La société FRAMIRAL développe depuis des années ses propres logiciels de pilotage des
di ff® r ents mat®riels m®di caux qudeHrdmscopeon- oi t
Fauteuil Rotatoire). Dans le souci dalifar la séance du praticient ddassurer une t
FRAMIRAL a congu le logiEealiteuil Rotatoire

Ce logiciel intuitif et convivial, vous permet de capturer les mouvements de votre fauteuil
rotatoire, et ainsi de restituer ses différentes vitesses de rotation, accélérations et nombre de tours
effectués au cours de votre examen.

Par ailleurs, il fonctionne uniqguement via le logiciel de gestion de patients FRAMIGEST, qui
centralise les donngele tous les logiciels FRAMIRAL, et permet ainsi une meilleure tragabilité.

Enfin, des fonctionnalit®s telles que | dim
complet et indispensable a vos examlens
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l. INSTALLATION ET CGNRATION

Assurex ous que | e | ogiciel de gestion de patient
ndest pas ousaxa,u Maparettled Ut i |l i sation de Fr a

Cliquez sur le fichiersetup.exe», et suivez les instructions.

Cda revienten générak cliquer quatre fois sur Suivant et une fois sur kermines.

Lancez ledgice | FR en cl i gangfmnamiGesur | 6i ctne FR
Le programme peut vous ouvrir plusieurs fenéti@ e rconeeunant la connexion au Fauteuil, ou
encore ladurée de validité de la clé. Vous devez donc configurer votre logaieie suit

a) Configuration du numéro de port série

i. Mode normal (par défaut)

Une fois le logicieFRouvert,cliguez sula deuxiemeacéned e | a b a (voirémaged cadre i | s
rouge) ou allezdans le menu @ptions», sélectionnez Raramétreg » (voir Image 2, cadre
rouge.

Fichier Options ?

/l ‘

PA Parameétres i

IMAGE1 8 PARAMETRES PARLABBRE DGO6OUTI LS
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Options| ?
f Fréquence de mise a jour b
Paramétres ...

Mad: o wmd

IMAGE2 8 PARAMETRES PAR LENUWE<OPTIONS>

Dans la liste en face deRort de communication sélectionnez le bon numéro de port S@oe
Image 3, cadre rougq)uis cliquez sur\alider » (voir Image 3, cadre blguDans le casu la liste
est vide, cliquez sur le bouton a sa droite pour la rafrafebir Image 3, cadre vert)

© -

ﬁxp Paramétres = | B -

g .,

i

Options | port de communication| Eauteuil Rotataire - Connecte | =

série Libre : Le port COM n'est utilisé par aucun logiciel.

Utilisé : Le port COM est utilisé par un autre logiciel.
Connecté : C'est le port COM auguel vous étes connecté en ce
Secret | MOmMent.

Réseau

v | Informations supplémentaires

Valider ] [ Annuler

IMAGE3 8 PARAMETRES SERIE

Si vous ne savez pas quel est ce numéro de port contaisZune notice gsesente avec les
adaptateurs USBérie vendus par FRAMIRAL, elle vous donnera les indications a suivre pour
retrouver ce nUMEro).

ii. Mode simplifié

Avant dobéactiver ce mode, veuillez v®rifier qu
les pors série de votre ordinateur. Dans le cas contraire nous déclinons toutes responsabilités en cas
de mal fonctionnemedtd un app ar e i lesactvationlEu naodeisimplifie apr
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Pour activer ce mode, cochez la case « Activer la connexion simplifiremdge 4, cadre rouge).

Une fois le mode simplifié active, la liste des ports de communication vous présentera le nom des
appareils Framiral trouvés au lieu duméro deport série. Egalement au démarrage du logiciel ce
dernier tentera de trouver aut@tiquemente Fauteuil Rotatoirenéme en cas de changement de

port COM

}s’v Paramétres l = | (=] |_i3-]
PN Langue francais | v
Série
Type de représentation décimale | Defaut hod |
Réseau
Activer la connexion simplifiée
Secret

Valider | [ Annuler

IMAGE4 8 PARAMETRESPTIONS

b) Gestion de la clé de licence logicielle

Pourentrer la cléde licence, alledansle menu @ » et choisissez le sous mehui«c e ».tee é
sousmenu Licencé » vous permet de saisir la clé de licence qui vous autorise a utiliser le logiciel
pour une durée limité€ette cléde licence vous est fowemiar Framiral lorsque noirsstallonges
logicielsnousmémeou aprés une demande de votre pddans le cas ou vous avez Internet, pour
faire une demandecliquez simplemeatir le boutor Faire une demande Ensuite, soit nous vous
communiquerorstre cé de licence par mail, sinachaque jourcliquez sur le bouton\rifier une

si une clé est disponibdgour larécupérerautomatiquenent
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3 -
' Licence l == &J
a

Si vous étes connecté a Internet, cliquez sur le bouton pour faire une demande de clé: Faire une demande

Sinon, veuillez nous contacter et nous communiquer la clé client ci-dessous :

Clé client : 09331-27480-92871-91661

Clé Framiral : Vérifier si une clé est disponible

Clé valide: 6103 jours, soit jusqu'au : 14142030

Valider Annuler

IMAGES - CLE DE LICENCE DUWEIOEL

c) Cas du PC avec plusieursomptes Windows

Version7

Pour chaque nouveau Comgt® u t i Windeves vesiillez suivre les instructions a) puis b).
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lI. UTILISATION DU LO@LC

Lancedelogic el gr ©ce ~ | 61 c ! neaan§FamiGestl i | Rotatoire

FauteuilRota

IMAGE6 6 ICONESOUSFRAMIGEST

a) Connexion

Lorsquevous lancele logiciel il se carecte automatiquement a votre Fautdolur savoi que c 0 e ¢
bien le cas, vérifieg u $oitbien marqué« Connect® en bas de la &nétre du logiciel (voir Image
7, cadre rouge).

Connecte . Version : 1.1.11.102

IMAGE7 8 CONNECTE

Si ce nbest pas |l e cas, VvousS pouvez vVvous conn
|l a barr e do o8uchdrelrage)ou enicliguamt sualg ut@ornexiom du menu
« Fichiem (voir mage 9 cadre rouge).
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—
& Fauteuil Rotatoire

Fichier Options ?

FK el

pé Connexion '

IMAGE8 8 CONNEXION PARLABARE DO OUTI LS

-
‘E Fauteuil Rotatoire

FichierJ Options ?

Connexion

Quitter
Fauaert

| D ISR

IMAGE9 8 CONNEXION PAR LMENU« FICHIER

Si lorsque vous essayez de vous conngtters messages dderreurs appar
la partie pour savoir comment comment choisir son port COM.

b) Lancerun nouvel examen

Pour |l ancer un nou\Paiéentehqazserfe boutsroNowel Exdneem gl et ¢
(voir ImagelO0, cadre rouge)
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r — »
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Fichier Options ?

vof A X

MARLIER Antoine

27 ans | Profil Complet

. vendredi 3 octobre 2014

Trier par Date ] T
4 Sgance du 21/10/2014 15:17:21 et visualiser

Enregistrement du 21/10/2014 & 15h17 E

Nouvel Examen

Antoine MARLIER | + Connecté @ | Version: 11160

IMAGE10 8 LANCER UMOUVEL EXAMEN

En cliquant sur c¢ce bouton, un nouvel (vomgl et v
Image 1).
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-
"-l_-' Fauteuil Rotataire

[E=SREEN =)

Fichier Qptions ?

L X

. E
| Patient T

21/10/2014 15:35 - ‘

b viswlisaion ] (02 ©

Sens Anti-Horaire

Masx: -1%/s

Veuillez faire tourner le fauteuil 360° afin de calibrer

Sens Horaire Cg pturer

’\

' ® @
® ¢

@

i +180%/s
il } Debut de la mesure
o Exporter en CSV
Tours : 0,3 0°s
—— Position = Vitesse __ Accélération */s? (réduite
5 fois - axe de droite)
=
:
z
=
=
2
z
I |
E] ‘ i | ¥ E] @
i
Antaine MARLIER | 100 Connecté Version : 1.1.16.0
: 0

IMAGEL11 - NOUVEL EXAMEBIONGLET

c) Calibration

Lorsque vous venez de brancher votre fauteuil, une calibration est nécessaire pour effectuer un

examen.

Si une calibration est nécessaire, un messag o U s

| 6i ndi qaadrerr@ugef. v oi r
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‘-l_-' Fauteuil Rotataire

[E=SREEN =)

Fichier Qptions ?

X A X

: Examen
Patient 21/10/2014 1535 ‘
Sens Anti-Horaire
M| Visualisation 102 °

—_—

Sens Horaire Cg pturer

e @)

csv

@

Veuillez faire tourner le fauteuil 360° afin de calibrer-I

-180°/s

Tours: 0,3 0°/s

Debut de la mesure
Exporter en CSV

/ +180%/s

—— Position =—— Vitesse Accélération “/s? (réduite

5 fois - axe de droite)

|st,) aaenbuy assany, I I

n

@ «
i .
| Antoine MARLIER |

Connecté .

Version : 1.1.16.0

| BEE|

IMAGE12 - NOUVEL EXAMEBICALIBRATION

Si un tel message apparait, pour effectuer la calibration demandée il vous suffit diaiianelus

gudun tour votre fauteuil

d) Examen
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r‘h-,’ Fauteuil Rotatoire Elﬂlér

Fichier Options ?

o X
»s / o o
. | Examen
X
Patient ‘ 21/10/2014 15:35 ‘ |
[ bens Anti-Horaire Sens Horaire Capturer
B Visualisation - 1 7 O 0
Max : -1°/s Max : 46°/s
-180%/s +180°/s =
[ \ / Debut de la mesure
. 0 Exporter en CSV
Toufs : 1,5 0°/s
—— Position =—— \itesse ____ Accélération */s* (réduite
5 fois - axe de droite)
180 — ________1| 250 =
= % T '|I 125§
g 0 e n I SEEREE a1 0 g
£ | 125 &
-180 —= 250
1 2 3 4 5 6 7 g 9
| Temps (s)
@ | i |» &[0
I Antoine MARLER || 100% Connecté . | Version : 1.1.16.0
|

IMAGE13 - NOUVEL EXAMENVISUALISATION

- Position angulairél)
- Vitesse angulairg?2)
- Graphique temporel de Position/Angulation/Accélérafin

A cette étape, le logiel est en visualisation libre.

Onpeut donc consulter les positions et vitesses mani pul er | e
et (3).

gra@h@que (

Danda partie capture /) se trouvent doutons. Le premierRémarrer la capture, remet les
compteurs a 0 et réinitialise le graphique, afincde mmencer | a capture
est possible ensuite de découper son examen en cliquant sur le betapa kntermédiaire, ce
qui ajoute une balise sur le graphique, et permet de découper les rédsliadsiton «Arréter la
capture’smet f i n | dacqui sition des donn®es,
(voir partie et Image 14. Enfin le dernier bouton permet de mettre en pauwsde reprendre
| 6examen.

doun

et 0]
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e) Résultats

résultat regroupe des données sous forme de tableau, dont chaque ligne représente

une étape découpée préecédemment. Le graphique reprend la totalité de la courbe, ou une partie

seulement, grace au bouton dépliant « s u a |l 1 o @air ImMa@ 1& tcadpe dleu)

Il est possible de rédiger un commentairatifeh cet examen (voir Image 14adre vert) et enfin

doi mpri mer (vairmaged)yeo diguantsir ke bouterPDF» (voir Image 14cadre
rouge)
r“g Fauteuil Rotatoire == &1
Fichier Options ?
vof X
. | Examen
Patient ‘ 21/10/2014 1538 I
o B lication ‘ — Position = \litesse _??‘;oie!:ér:)t(i:rld:i;gli'%uite I Finétape 1 M Fin étape 2
190 250
Résultats = 95 125 %
£ 0 ="\ ___ et B .
] ~— N :
< % S — — 125 3 |
g0l —— - 250 =
0

Temps ()

Etape Durée Capture Vitesse Moyenne Vitesse Max Horaire Vitesse Max Anti-Horaire
1 6.6 9.65 92 53

Visualiser I'étape : |Toutes v|

2 64 11.86 573 8175

>

Commentaires :

Connecté . Version : 1.1.16.0

| Antoine MARLIER| 100% |
L

IMAGE14 - RESULTATS DE LA CBRE

Pagel4



Manuel

d 6 u logicleliFauteuil Ratatoired u

Version7

ZEITOUN Alain

Kinésithérapeute

50 rue d'Antibes

06400 Cannes

04 93 39 07 66
alain.zeitoun@framiral.fr

Méde

MARLIER
Antoine

cin Prescripteur

Séance du :
201410211538

Fauteuil Rotatoire

Relevé des rotations du fauteuil

FRAMIAAL

\V// :

—— Position = \itesse ___ Accélération */s?(réduite N Fin étzpe 1 M Fin étape 2
5 fois - axe de droite)
190 250
= 95 125
-g 0 J—,‘(\ w — 0
3 N——1 )
£ 95 — S— -125
/ﬁ —
-1%0 -250
0

Etape | Durée Capture Vitesse Moyenne Vitesse Max Horaire | Vitesse Max Anti-Horaire
6,6 9,65 92 53
64 11,86 57,3

81,75

r

Commentaires :

Sous

gue vous souhaitez ouvrir dandideedes Séances (voir Image,X&dre rouge). Cliquez ensuite sur

IMAGE15 - RAPPORT PDF

f) Ouvrir un ancien examen

|l dongl et P

atient

vous

le bouton «Quvrr et Visualises (voir Image 6, cadre bleu).

IMAGEL16 - OUVRIR ET VISUALISER

pouvez

rouvr
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